N’oubliez pas, ceci est un appareil électrique qui utilise des ondes de
radiofréquence. Veuillez respecter les précautions suivantes :

* et appareil peut étre utilisé par des enfants d’au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont correctement supervisés
ou si les instructions d'utilisation du matériel leur ont été prudemment données et si
les risques ont été appréhendés. Les enfants ne devraient pas jouer avec |'appareil.
Le nettoyage et I'entretien par I'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des
enfants non surveillés

o \UET APPAREIL ne doit étre utilisé que pour les usages prévus, tel que décrit
dans ce manuel d'utilisation

o | 'APPAREIL ne doit étre allumé que pendant le traitement.

o | 'APPAREIL ne doit pas étre utilisé s'il est démonté, félé ou si la corde électrique
est endommagée.n

o | 'APPAREIL ne doit pas étre utilisé a proximité de liquides inflalmmables (alcool,
acétone).

¢ | OUJOURS sécher soigneusement vos mains et votre visage avant le
traitement.

* \JARDER hors de la portée des enfants.

¢ INE PAS placer, ranger ou utiliser I'appareil pres de sources d’eau telles que
I"évier ou la baignoire. Si I'appareil est mouillé ou tombe dans I'eau, ne pas toucher
I'appareil. Débrancher immédiatement I'alimentation électrique de la prise.

o IMMEDIATEMENT aprés I'utilisation, ou avant de nettoyer I'appareil, toujours
éteindre 'appareil et le débrancher de la prise électrique.

o | N'UTILISER que I'alimentation électrique fournie avec le NEWA pour utiliser
I'appareil. L'utilisation d’une différente alimentation électrique peut I'endommager.

o L_E CABLE flexible externe de ce transformateur ne peut pas étre remplacé; sile
céble est endommagé, le transformateur doit étre jeté.

Ne pas utiliser le NEWA dans les cas suivants :

o[~ acemaker implanté, arythmie ou tout autre trouble cardiaque
grave connu.

*M\ppareil métallique implanté ou piercing dans la zone de
traitement.

o | oute forme de lésion suspicieuse sur la zone de traitement.

e\ Jrossesse ou allaitement.

tTroubles auto-immuns ou diabéte.

* | roubles de coagulation sanguine.

o Ultilisation de médicaments anticoagulants.

o Utilisation de Isotretinoin (Accuttane) dans les deux derniers
mois.

'En cas de doute sur toutes autres conditions médicales ou tous
médicaments pouvant affecter le traitement, veuillez consulter
votre médecin.

-Ne pas utiliser le NEWA sur les paupieres, les sourcils, les
levres, les oreilles, les seins ou les parties génitales.

| Ne pas utiliser le NEWA sur toute zone autre que les zones
recommandées dans ce guide rapide.

* Veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser le NEWA si vous
souffrez de troubles auto-immuns, de diabete ou d’un trouble de
coagulation sanguine.

-Nge pas utiliser le NEWA sans NEWA Lift gel pour peaux
Délicates. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est
utilisé sans NEWA Lift gel pour peaux Délicates ou s'il est utilisé
avec un autre produit.

Couvercle

Interrupteur de
traitement

Indicateur LED

Interrupteur

e

Embout actif

Connexion au
réseau électrique

NEWA Lift gel pour peaux Délicates

130ml € 4.41l. oz

Ingredients: Water /Aqua,
Methylpropanediol, Carbomer, Caprylyl
Glycol, Phenylpropanol, Triethanolamine

Pochette de rangement de NEWA

VA

Prenez quelques minutes pour lire ces conseils importants
pour vous assurer de recevoir les traitements les plus sirs
et les plus efficaces de NEWA.

Avant de commencer, suivez les instructions ci-dessous
et traitez d'abord votre avant-bras pour voir si votre peau
réagit a NEWA.

Divisez votre visage en 6 zones de traitement : deux sur
chaque pommette, deux sur chaque joue inférieure /
méachoire, et deux sous le menton / cou.

¢ Retirez tous vos bijoux des zones de traitement. Cela
inclut les boucles d’oreilles, les colliers ou les bagues.

¢ Nettoyez et séchez soigneusement votre visage. Assurez-
vous d’avoir retiré tout le maquillage et les résidus de
creme de la zone de traitement
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Connectez I'alimentation au connecteur d’alimentation
sur I'appareil et branchez-le a une prise électrique. Retirez
le couvercle.

Appliquez le gel NEWA
Appliquez deux "lignes" épaisses du NEWA Lift gel
pour peaux Délicates directement sur I'embout actif. Placez

délicatement I’embout actif de NEWA sur la zone de traitement.

Avec un mouvement circulaire, étalez le NEWA Lift gel pour

peaux Délicates depuis le centre jusqu’aux bords de la zone de

traitement.

Mettez I’appareil en marche - Réglez I'interrupteur du

niveau d’alimentation a « 2 », La LED émettra une lumiere

stable. Nous vous recommandons de commencer avec le

niveau de chauffage élevé (niveau « 2 »), mais si vous sentez de

I'inconfort, vous pouvez sélectionner un niveau de puissance
inférieur (niveau « 1 »)




Personnalisez votre expérience NEWA®

Maximisez les résultats de votre rajeunissement cutané
avec |'application gratuite mobile NEWA® - Une ressource
interactive qui a tout ce dont vous avez besoin pour profiter
au mieux de votre expérience NEWA®.

Pour d’autres conseils sur les soins de peau ou informations www.newafrance.com Recherchez “NEWA Endymed”

2  TRATEMENT

Commencez le traitement - Appuyez et relachez 'interrupteur du

traitement pour commencer I'alimentation en énergie. La LED commencera
a clignoter. Assurez-vous que I'embout actif est entierement en contact
avec la peau pendant le traitement, tout en maintenant une vitesse de
mouvement circulaire raisonnable et confortable. Lorsque la température
optimale de la peau est atteinte, la LED sur le NEWA passe du bleu au vert.
Si vous sentez que la température de votre peau est trop élevée, il suffit
d’augmenter la taille des mouvements circulaires pendant le traitement.

Pour arréter un traitement avant sa durée de 4 minutes, il suffit d’appuyer sur le bouton
d’alimentation.

2 Passez a I’autre zone de traitement -Lorsque la premiéere zone de traitement est terminée
(une durée de traitement de 4 minutes), la LED cessera de clignoter et I'appareil vibrera pour

indiquer que I'alimentation en énergie s’est arrétée.

Appliquez davantage de NEWA Lift gel pour peaux Délicates sur I'embout actif, continuez avec la

zone de traitement suivante et répétez les étapes ci-dessus.

Terminez avec vos soins de peau quotidiens - Retirez soigneusement tout surplus de gel
de traitement de votre visage. Nettoyez soigneusement votre visage, puis appliquez la creme
correctrice de rides NEWA ou une autre creme de soin de votre choix.

Pour maximiser vos résultats avec NEWA, nous
vous recommandons de réaliser des traitements 3

a5 fois par semaine pendant une période d’1 mois.

A la fin du premier mois, vous pouvez continuer a
maintenir les traitements deux fois par semaine.
Si vous cessez d’utiliser le NEWA, vos résultats
commenceront a diminuer. Si vous reprenez vos
traitements apres une période d’interruption, vous
pouvez répéter la série compléte de traitements.

Pour lire les questions les plus fréquemment
posées sur NEWA ou d'autres informations sur son
utilisation, rendez-vous sur www.NewaFrance.com

ETIQUETAGE ET SPECIFICATIONS

Spécifications Appareil NEWA

électrique

Symbo\es Signification

Lutilisateur devrait consulter le Manuel d’utilisation

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Les déchets d’équipements électriques et électroniques ne
doivent pas étre éliminés comme des déchets municipaux
non triés et doivent étre collectés séparément.

L'appareil est conforme aux réglementations établies par la
Federal Communications Commission relatives a la quantité
d’émissions de radiofréquences autorisées pour que d’autres
appareils ne soient pas défavorablement affectés.

NEWA



